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添加物を必要としないポアーサイズ制御法を確立するため、フリーズドライ法に着目し、 L-lactide/ E -caprolactone 
共重合発泡体 (PLCL 発泡体)をフリーズドライ法にて作製し、その作製時におけるポリマー濃度、凍結温度(冷却
速度、氷結晶成長時間)を変化させることによるポアーサイズへの影響を検討した。さらに、 3 次元培養 (in η;tro) 
と皮下埋入実験 (in げvo) を行い、その有用性も検討した。
【研究方法}
PLCL 発泡体の作製
ポリマー (L-lactide/ E -caprolactone 共重合体)を 1，4ジオキサンに溶解したポリマー/1 ， 4 ジオキサン溶液(ポリ
マー溶液)を、ステンレス製シャーレ(直径 50mm、深さ 15 mm) あるいは 24well マイクロプレートに流し込み、
凍結後デシケータ内へ入れ、真空凍結乾燥機にて 24 時間真空乾燥させることにより、 PLCL 発泡体を得た。その後、
真空定温乾燥装置により 24 時間真空乾燥した。
実験 1. L-lactide/ E -canrolactone 共重体の共重合比の選定
共重合比 A) 75/25 、 B) 50/50 、 C) 25175 、 D) 18/82 、 E) 0/100 の各種ポリマーを重量パーセント (wt/wt)で 6%
のポリマー溶液に調製し、 -200Cにて凍結 (24well マイクロプレート)、作製した 5 種類の PLCL 発泡体について、
熱分析、分解実験 (0'"'-'30 日間)を行い、融点、重量平均分子量、吸水比、重量維持率(%)を測定し比較検討した。
実験 n-1. PLCL 発泡体のポアーサイズの測定と評価
- 401 ー
作製した PLCL 発泡体のステンレス製、ンャーレ蓋側の最上部を上面、底に接した部位を下面、上面と下面の中間部
を中面とし、これら 3 面の中心部を SEM にて観察した。その後、画像解析ソフト (NIHImage 1. 62) にて孔の面積
を測定し、孔の形状を円と見なして、得られた面積から円の直径を算出し、ポアーサイズとした。その後、ポアーサ
イズの作製条件による比較には、Kruskal-Wallis 検定と多重比較 (She宜的 test) による統計解析 (p く 0.05) を行っ
た。
実験 II -2. ポアーサイズに及ぼすポリマー濃度の影響
ポリマー溶液を 1 、 2 、 4 、 8 、 10%の濃度 (wt/wt) に調製し、 -200C 、 -850C 、 -1960Cの各凍結温度にて凍
結、乾燥し、 PLCL 発泡体(共重合比 75175) を作製した。その後、作製した各 PLCL発泡体のポアーサイズを測定
し、ポリマー濃度の変化によるポアーサイズへの影響を検討した。
実験 II -3. ポアーサイズに及ぼす凍結温度(冷却速度と氷結品成長時間)の影響
8%ポリマー溶液 (wt/wt) を、 4 0C 、 -200C 、 -850C 、 -1960Cの各凍結温度にて凍結、乾燥し、 PLCL 発泡体




実験ffi-1. 細胞の 3 次元培養 (in vitro) 
本法にて作製した PLCL 発泡体(共重合比 75/25) 内に、細胞が定着し、増殖できるかどうかを -200Cにて凍結、
乾燥して作製した縦 6mm、横 7mm、厚さ 3mm の PLCL 発泡体(平均ポアーサイズ:約 60μm) に、 3 週齢 SD
ラットから採取した骨髄間質細胞を直接注射針にて播種 (50，000 個1100 μ 1)し、 1 週間培養後、 2%グルタールア
ルデヒドにて固定し SEM にて観察した。
実験皿- 2. ラット埋入発泡体の組織観察 (in vivo) 
生体組織が PLCL 発泡体内部へと内方成長できるかを検討するため、研究 3 で用いた試料と同様の細胞を付加した
PLCL 発泡体を 7 週齢 SD ラットの皮下(背部)に埋入し、 4週間後に取り出したのちパラフィン包埋にて組織切片
を作製し、 HE 染色を施して組織像を観察した。
【結果】
1 .実験 I より、融点は A) 75/25 が最も高く 125.50Cであり、次いで B) 50/50 の 105.80Cであった。重量平均分子
量の変化は B) 50/50 が最も高く、次いで A) 75/25 であった。また、 30 日後の吸水比は B) 50/50 が最も高い値を
示し、他はほとんど閉じ値で、あった。重量維持率(%)は各共重合比ともにほとんど変化は見られなかった。
2. 実験 II-2 より、 -200C 、 -850C 、 -1960Cの各凍結温度において、ポリマー濃度が高くなるにつれてポアーサ
イズは小さくなる傾向を示した。中面-850Cの 4%-8%-10%、中面-200Cの 1%-2%-4%-8%の聞には有意差
は見られなかった。
3. 実験 II-3 より、冷却速度が速くなるにつれて、ポアーサイズ‘は有意に小さくなり、同一凍結温度(-200C) で
あっても、冷却速度を小さくすることによりポアーサイズは大きくなった。また、氷結晶成長時間が長くなるにつれ
て、ポアーサイズは有意に大きくなり、両者は決定係数 R2=0.80 (上面)、 0.98 (中面)、 0.88 (下面)と極めて高い
相関関係を示した。
4. 実験皿 -1 より、 PLCL 発泡体の孔の外周に沿って細胞が増殖しており、また、幾層にも重なり合って増殖して
いるのが観察された。さらに、細胞同士がお互いに手をつなぎあった、いわゆるネットワークの状態が観察された。
5. 実験ffi-2 より、 PLCL 発泡体を取り囲んでいる周囲組織(肉芽組織)が発泡体内部へと内方成長し、また多数
の毛細血管が発泡体内部に新生している様子が観察された。
[考察および結論】
融点において共重合比 75/25 が高く、吸水比では共重合比 50/50 が優れていたが、分解実験 30 日後の形状維持性













本研究は、骨再生用足場材料の開発を目指して、フリーズドライ法によるポリ乳酸/ E - カプロラクトン共重合発泡
体作製における共重合比の選定およびポアーサイズの制御と、作製した発泡体を用いた骨髄間質細胞の 3 次元培養お
よびラット皮下埋入について検討したものである。
その結果、共重合比は 75/25 が適切であること、ポアーサイズ制御にはポリマー濃度、冷却速度が有効であり、凍
結時の氷結晶サイズがポアーサイズに関与していること、発泡体内に細胞が定着し、皮下埋入において毛細血管が新
生したことなどの成果を得た。
以上のことから、本研究は骨再生用足場材料を作製する上で有益な情報を提示するものであり、博士(歯学)の学
位請求に値するものと認める。
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